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Resumo

O objetivo neste estudo foi avaliar a transmissão de luz através de uma peça cerâmica utilizando um fotoativador multi-wave e sua 

(CQ) e TPO foi avaliada por meio de espectrofotometria UV-vis. Um fotoativador multi-wave foi avaliado quanto a sua irradiância 
e emissão espectral nos comprimentos de onda violeta (380-420nm) e azul (420-495nm) por meio de espectrofotometria. Essa 
caracterização também foi realizada através de uma peça cerâmica com 0,5mm de espessura e de um cimento resinoso com 0,3mm de 

espectro violeta com pico de absorção em 380nm. O fotoativador emitiu 1218mW/cm2 sendo que, 903mW/cm2 dentro do espectro 

foi possível concluir que para fotoativação de peças cerâmicas, a irradiância emitida pelos fotoativadores sofre grande atenuação, 

Entretanto, a irradiância emitida por fotoativadores multi-wave não seria capaz de ativar fotoiniciadores com absorção no espectro 
violeta em situações de cimentação de peças cerâmicas. 
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