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Resumo

O objetivo deste trabalho foi avaliar e comparar a composic o química e a radiopacidade de diferentes pastas de hidróxido de cálcio. 
Foram avaliadas tres pastas comerciais: Ultracal XS Hydropast e Callen. O hidróxido de cálcio PA foi utilizado como controle. Para 
avaliar a composição química dos materiais, uma amostra de cada pasta foi avaliada por análise termogravimétrica, e a massa de 
hidróxido de cálcio presente foi obtida através de cálculos estequiométricos a partir da decomposic o térmica de suas moléculas. 
Para avaliar a radiopacidade, foram analisadas 03 amostras para cada grupo. A radiopacidade foi avaliada com um sistema de 

do valor de cinza através do software ImageJ. Os percentuais de massa de hidróxido de cálcio obtidos para cada material foram: 

diferencas em todas as pastas entre a quantidade de hidróxido de cálcio informada pelo fabricante e a quantidade encontrada nas 
análises termogravimétricas. As pastas comerciais testadas apresentaram maior radiopacidade que o grupo controle. A Ultracal XS 
foi o material com maior radiopacidade, seguido da Hydropast e Callen.
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