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Avaliação da Tensão de Polimerização de Resinas Bulk-Fill
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Resumo

SonicFill TECBF: Tetric EvoCeram Bulk Fill) e uma resina composta convencional (CD: Charisma Diamond). Para a avaliação da 

para manter a distância entre os cilindros constante. A fotoativação foi realizada com LED Valo Cordless (1.000 mW/cm2 x 20 s: 
20J). A TP (MPa) foi calculada através da divisão da força máxima registrada após 10 minutos de teste dividida pela área da secção 

0,35 MPa) e FBF (4,01 ± 0,38 MPa). FBFF, VBF, FBF, SDR (3,74 ± 0,54 MPa), SF (3,42 ± 0,41 MPa) e TECBF (2,98 ± 0,38 MPa) 

avaliadas é dependente da microestrutura e composição de cada material FU e EXP apresentaram altos valores de TP, maiores que 
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