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Resumo

A alta irradiância e diferentes espectros de luz emitidos por fontes de luz podem causar danos oculares. Este estudo avaliou a 

de largo espectro (Valo, Ultradent) utilizando sensor anterior do MARC-Patient Simulator (BlueLight Analytics inc.) A irradiância 

de bloquear ao menos 97% da irradiância emitida pelas fontes de luz testadas. 
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